
MİKRODALGA FIRIN TEKNİK ŞARTNAMESİ 

 
1)Cihaz mekanik kontrol sistemine sahip olmalıdır. 
2)Cihazın ayarlanabilir güç kademeleri olmalıdır. 
3)Cihazın zamanlama ayarlayıcısı olmalıdır.  
4) Ürün en az 2 yıl garantili olmalıdır. 
5) Cihazda döner tabla bulunmalıdır. 
6) Cihaz standart buz çözme özelliğine sahip olmalıdır. 
7) Mikrodalga cihazının çıkış gücü en az 700 Watt olmalıdır.   
8) Fırın hacmi en az 17 litre olmalıdır. 
 

 


